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Abstrak 
 
Akselerometer adalah sensor percepatan yang banyak dipakai sebagai komponen utama dalam pembuatan IMU (Inertial 
Measurement Unit). Akselerometer MMA7361L merupakan sensor percepatan dengan 2 pilihan tingkat sensitivitas, 
yaitu 800 mV/g dan 206 mV/g. Sensor akselerometer yang dijual belum terkalibrasi, sehingga sensor harus dikalibrasi 
sebelum digunakan. Kalibrasi akselerometer dipengaruhi oleh tegangan catu daya, sehingga diperlukan catu daya yang 
stabil dalam pemakaiannya. Faktor kalibrasi merupakan faktor pengali yang mengubah data ADC keluaran sensor 
menjadi nilai percepatan hasil pengukuran. Alat utama yang digunakan untuk melakukan kalibrasi sensor dan pengujian 
sensor adalah simulator gerak 3 sumbu ST-3176-TC-10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor dengan tipe yang 
sama mempunyai faktor kalibrasi yang berbeda-beda, sehingga setiap sensor harus dikalibrasi sebelum digunakan. 
Faktor kalibrasi suatu sensor tidak dapat digunakan untuk sensor yang lain meskipun tipenya sama. 
 
Kata Kunci : Akselerometer, Faktor Kalibrasi 
 
Abstract 
 
Accelerometer is an acceleration sensor which is used as the main componen of IMU (Inertial Measurement Unit). 
Accelerometer sensor, MMA7361L has 2 levels of sensitivity, which is 800 mV/g and 206 mV/g. Accelerometer which 
is sold in the market is not a calibrated sensor, so it has to be calibrated before used. Calibration of accelerometer 
depends on the power supply voltage, so that a stable power supply is required in its use. Scale calibration is a multiple 
factor to change the output ADC of the sensor to the value of acceleration. The main tool used to calibrate the sensor is 
a 3-axis motion simulator ST-3176-TC-10. The test results showed that the sensors of the same type had different of 
scale calibration values, so every sensor has to be calibrated before used. Scale calibration of sensor can not be used to 
the other of sensor.  
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1.  Pendahuluan 
 
Komponen utama yang banyak digunakan dalam 
perancangan sensor IMU (Inertial Measurement Unit) 
terdiri atas sensor percepatan akselerometer dan sensor 
kecepatan sudut giroskop [1-8]. IMU digunakan sebagai 
sensor gerak, seperti untuk mendeteksi langkah kaki 
manusia [9], untuk melakukan klasifikasi aktivitas gerak 
tubuh manusia [10], dan untuk mendeteksi gerak lengan 
miniexcavator [11]. Sensor MEMS (Micro Electro 
Mechanical System) yang diproduksi oleh suatu pabrik 
tidak dalam keadaan terkalibrasi, sehingga setiap sensor 
harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Jika 
sensor yang belum terkalibrasi digunakan, maka akan 
diperoleh banyak galat pada data hasil pengukuran [12].  
 
Ada 2 jenis galat pada sensor inersia yaitu galat 
deterministik dan galat stokastik [13]. Galat stokastik 
meliputi bias-drift atau factor-drift yang bervariasi 
terhadap waktu dan dinamika. Galat deterministik 
meliputi ketidakortogonalan (misalignment), bias, dan 
faktor skala. Galat stokastik berhubungan dengan 
ketidakstabilan bias dan ketidakstabilan faktor skala. 
Galat deterministik dapat dihilangkan dengan kalibrasi. 
Setiap sensor mempunyai galat yang berbeda, sehingga 
masing-masing sensor harus dikalibrasi [12]. Penentuan 
galat pada sensor dapat dilakukan dengan cara melakukan 
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estimasi terhadap galat parameter deterministik dan 
stokastik pada sensor IMU [14]. Metode kalibrasi dengan 
menggunakan transformasi gelombang singkat (wavelet) 
dilakukan terhadap sensor IMU yang terdiri atas 1 unit 
akselerometer 2 sumbu ADXL213 dan 1 unit giroskop 1 
sumbu ADXRS150 [15]. Kalibrasi dilakukan untuk 
menentukan faktor skala dan faktor bias. Metode kalibrasi 
nol pada SINS dilakukan untuk menentukan faktor 
kalibrasi sensor [16]. Metode kalibrasi ini bertujuan untuk 
mencari faktor skala dan ketidakortogonalan pada 
akselerometer dan giroskop. Model matematis yang 
disampaikan terdiri atas kalibrasi nol dan 
ketidakortogonalan. Keluaran giroskop berupa faktor 
skala dikalikan dengan kecepatan sudut dan ditambah 
dengan galat pada saat offset, sedang kecepatan sudut 
mengandung unsur ketidakortogonalan pada ketiga 
sumbu. Keluaran akselerometer berupa faktor 
ketidakortogonalan dikalikan dengan percepatan dan 
ditambah galat pada saat offset. Kalibrasi nol giroskop 
dan akselerometer pada masing-masing sumbu dilakukan 
dengan mengambil data pada 4 posisi INS yang berbeda. 
Galat pada saat offset diperoleh dengan rata-rata dari 4 
posisi tersebut. Skog dan Handel melakukan kalibrasi 
IMU yang terdiri atas 1 unit akselerometer 2 sumbu 
ADXL203, 1 unit akselerometer 1 sumbu ADXL103, dan 
3 unit giroskop 1 sumbu ADXRS150 [17]. Model 
matematis sensor adalah bahwa keluaran sensor terdiri 
atas faktor skala, ketidakortogonalan, bias, dan derau. 
Kalibrasi dilakukan untuk menentukan faktor skala, 
ketidakortogonalan, dan bias 
 
Kalibrasi sensor IMU yang terdiri atas 3 unit giroskop 1 
sumbu ADXR150 dan 3 unit akselerometer 1 sumbu 
ADXL210 dilakukan dengan menghitung faktor skala dan 
bias dari sensor tersebut [13]. Kalibrasi Kedua sensor 
dimodelkan secara matematis dengan 2 parameter 
tersebut. Prosedur kalibrasi akselerometer 3 sumbu 
dengan memanfaatkan percepatan gravitasi bumi 
dilakukan untuk meminimumkan waktu proses dan biaya 
[18]. Metode kalibrasi yang dilakukan adalah dengan 
melihat kenyataan bahwa jumlah kuadrat dari percepatan 
ketiga sumbu pada saat diam adalah sama dengan kuadrat 
gravitasi. Kalibrasi dilakukan dengan 12 posisi yang 
berbeda untuk masing-masing sumbu, sehingga secara 
keseluruhan ada 36 posisi yang berbeda. Kalibrasi 1 unit 
akselerometer 3 sumbu juga dapat dilakukan dengan cara 
menentukan nilai faktor penguatan dan bias, serta dengan 
menggunakan model matematis [12]. Kalibrasi dilakukan 
dengan prinsip dasar bahwa jumlah kuadrat keluaran 
akselerometer pada sumbu x, y, dan z adalah sama dengan 
kuadrat vektor gravitasi.  
 
Algoritme yang dapat digunakan untuk mengolah data 
keluaran akselerometer menjadi data kecepatan dan jarak  
terdiri atas kalibrasi, pemfilteran, penjendelaan, dan 
proses integral [19]. Kalibrasi nol terhadap sensor 
dilakukan pada saat sensor tidak mendapatkan gerak 
percepatan, sehingga tegangan keluaran sensor 
merupakan setengah dari tegangan masukan dan nilai 
tersebut sama dengan percepatan 0 g. 
 
Makalah ini menyajikan metode perhitungan faktor 
kalibrasi sensor akselerometer MMA7361L pada ketiga 
sumbu dengan menggunakan simulator ST-3176-TC-10 
untuk memberikan percepatan gravitasi pada sensor. Hasil 
perhitungan faktor kalibrasi digunakan untuk menentukan 
nilai percepatan yang diukur oleh sensor akselerometer 
dalam satuan percepatan gravitasi bumi. 
 
2. Metode 
2.1. Alat dan Bahan 
 
Simulator gerak 3 sumbu ST-3176-TC-10 [20].adalah 
alat yang digunakan untuk menghitung faktor kalibrasi 
sensor akselerometer MMA7361L. Alat simulator ini 
dirancang sebagai alat kalibrasi suatu sistem inersia yang 
bermutu dan mempunyai kinerja yang tinggi. Ketiga 
sumbu tersebut adalah sumbu inner axis (sumbu x), 
middle axis (sumbu y), dan outer axis (sumbu z). Sumbu 
x berada di bagian dalam chamber berupa meja yang 
berbentuk lingkaran dengan diameter 650 mm. Di sisi luar 
meja lingkaran tersebut terdapat 4 buah konektor yang 
dapat digunakan untuk menghubungkan sistem inersia 
yang diuji dengan peralatan luar yang digunakan untuk 
memonitor. 
 
Simulator ST-3176-TC-10
inner axis
middle axis
outer axis
Chamber
Konektor ke komputer
 
 
Gambar 1. Simulator 3 sumbu ST-3176-TC-10 
 
Seperangkat komputer yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri atas perangkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software). Spesifikasi perangkat keras yang 
digunakan adalah 1) Prosesor : Intel(R) Pentium Dual 
Core CPU T2080@1,73 GHz, 2) Memori : 2 GB, dan 
Hardisk : 250 GB. Spesifikasi perangkat lunak yang 
digunakan adalah OS Microsoft Windows XP 2002, 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 
2007, Visio 2003, dan Matlab 7.0.1. 
 
Akselerometer MMA7361L adalah sensor percepatan 3 
sumbu yang dilengkapi dengan pengkondisi sinyal, filter 
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LPF 1 kutub (pole), kompensasi suhu, serta mempunyai 2 
tingkat sensitivitas yaitu 800 mV/g dan 206 mV/g [21]. 
Gambar 2 memperlihatkan gambar akselerometer yang 
digunakan dalam rancang bangun sensor IMU.  
 
 
 
Gambar 2. Akselerometer tipe MMA7361L 
 
Sensor bisa dioperasikan pada tegangan antara 2,2 V dan 
3,6 V. Pada saat sensor tidak dipengaruhi oleh percepatan, 
tegangan keluaran sensor adalah setengah dari tegangan 
catu. Percepatan yang dapat diindera dengan sensor 
MMA7361L adalah -1,5 g sampai dengan +1,5 g pada 
sensitivitas 800 mV/g dan – 6 g sampai dengan + 6 g pada 
sensitivitas 206 mV/g. Pilihan sensitivitas dapat dilakukan 
dengan memberikan nilai logika pada masukan pin g-
select. Pada saat pin g-select diberi logika rendah, maka 
sensor mempunyai sensitivitas 800 mV/g dan pada saat 
pin g-select diberi logika tinggi, maka sensor mempunyai 
sensitivitas 206 mV/g.  
 
AVR XMega128A1 adalah mikrokontroler yang berbasis 
Reduced Instruction Set Computer (RISC), yaitu bahwa 
hampir semua instruksinya berjalan dalam 1 siklus mesin 
[22]. Pada saat mikrokontroler dioperasikan dengan 
menggunakan kristal internal yang mempunyai frekuensi 
32 MHz, maka mikrokontroler akan mempunyai 
kecepatan 32 Million Instruction Per Second (MIPS). 
Gambar 3 memperlihatkan susunan pin pada 
mikrokontroler AVR XMega128A1. 
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Gambar 3. Susunan pin mikrokontroler XMega128A1. 
Mikrokontroler XMega128A1 mempunyai 6 unit port 
yang dapat digunakan sebagai I/O serbaguna. Masing-
masing port, yaitu port A sampai dengan port F terdiri 
atas 8 bit, yaitu bit 0 sampai dengan bit 7. Fungsi masing-
masing pin pada tiap port dapat diatur dengan melakukan 
setting data yang ada pada regirter Data Direction (DIR). 
Port A dan port B dapat berfungsi sebagai I/O serbaguna, 
sebagai Analog to Digital Converter (ADC) atau sebagai 
tempat pengiriman data serial. Port C, D, E, dan F dapat 
berfungsi sebagai I/O serbaguna atau sebagai port serial. 
ADC pada mikrokontroler XMega128A1 mempunyai 
resolusi 12 bit dengan kecepatan mencuplik data analog 
hingga 2 Mega sampling per second (Msps). Ada 3 
tegangan referensi ADC yang dapat digunakan, yaitu 1 V 
secara internal, Vcc/1,6 secara internal, serta tegangan 
eksternal, yaitu AREF untuk port A dan BREF untuk port 
B. Ada 2 mode pengoperasian ADC, yaitu signed dan 
unsigned. Mode signed dapat digunakan untuk mengukur 
tegangan masukan positif dan negatif, sehingga jangkauan 
data digital keluaran ADC adalah -2048 sampai dengan 
2047. Pada mode unsigned, data digital keluaran ADC 
berada di antara 200 (GND) dan 4095 (VREF – ∆V), 
dengan ∆V = 0,005 x VREF.  
 
2.2. Perhitungan Faktor Kalibrasi 
 
Faktor kalibrasi setiap sensor akselerometer dipengaruhi 
oleh karakteristik dari masing-masing sensor serta 
tegangan catu daya pada sensor, sehingga setiap sensor 
harus dihitung nilai faktor kalibrasinya [21]. Diagram alir 
perhitungan faktor kalibrasi akselerometer diperlihatkan 
pada Gambar 4.  
 
Mulai
Menghitung faktor kalibrasi
Menggunakan faktor kalibrasi pada 
pengukuran percepatan dengan sensor 
akselerometer
Selesai
Menghitung nilai ADC sensor 
akselerometer pada 0 g
Menghitung nilai ADC pada saat diberi 
percepatan g
Menghitung kesetaraan nilai 
ADC dengan nilai percepatan
 
Gambar 4. Diagram perhitungan faktor kalibrasi. 
 
Perhitungan nilai ADC sensor akselerometer pada 0 g 
dilakukan dengan mencari rata-rata dari 1024 data pada 
saat sensor dalam keadaan diam dan tidak mendapat 
pengaruh percepatan gravitasi bumi. Pada saat sensor 
mendapat percepatan gravitasi 0 g, tegangan keluaran 
akselerometer bernilai sekitar separuh dari tegangan catu 
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sensor dan disebut sebagai tegangan offset. Perhitungan 
nilai ADC pada saat diberi percepatan sebesar gravitasi 
bumi g dilakukan dengan memberi percepatan –1 g dan 
+1 g. Sensor memperoleh percepatan gravitasi sebesar +1 
g pada saat sisi atas IC MMA7361L menghadap ke atas, 
dan memperoleh percepatan gravitasi sebesar -1 g pada 
saat sisi atas IC menghadap ke bawah. Perhitungan 
kesetaraan nilai ADC dengan nilai percepatan dilakukan 
dengan membandingkan perubahan nilai ADC pada saat 
mendapat percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. 
Faktor kalibrasi merupakan nilai percepatan yang 
diberikan terhadap perubahan nilai ADC sensor 
akselerometer. Akuisisi data proses perhitungan faktor 
kalibrasi dilakukan dengan meletakkan sensor 
MMA7361L ke dalam chamber simulator ST-3176-TC-
10 seperti pada Gambar 5. Sumbu koordinat sensor 
disesuaikan dengan sumbu koordinat simulator. 
 
Komputer akuisisi data
Simulator ST-3176-TC-10
Tempat Sensor MMA7361L
 
 
Gambar 5. Proses akuisisi data sensor 
 
Pemberian percepatan pada masing-masing sumbu sensor 
dilakukan dengan memutar sumbu inner axis dan sumbu 
middle axis, sehingga masing-masing sensor mendapatkan 
percepatan gravitasi bumi sebesar -1 g dan +1 g. Sensor 
yang terletak pada sumbu yang sama mendapat perlakuan 
yang sama dalam mendapatkan percepatan, sehingga data 
perhitungan faktor kalibrasi sensor diperoleh secara 
bersamaan. 
 
3.  Hasil dan Analisis 
 
Untuk menghitung faktor kalibrasi sensor diperlukan 
perhitungan nilai offset sensor akselerometer pada 
masing-masing sumbu. Nilai offset sensor MMA7361L 
merupakan nilai tegangan atau nilai ADC sensor pada saat 
tidak diberi pengaruh percepatan dari luar. Tegangan 
tersebut bernilai sekitar separuh dari tegangan catu daya 
pada sensor. Gambar 6 memperlihatkan data offset sensor 
akselerometer MMA7361L. 
 
Gambar 6 memperlihatkan bahwa nilai ADC sensor 
akselerometer MMA7361L 1,5 g dan MMA7361L 6 g 
pada masing-masing sumbu berbeda. Hal ini 
menunjukkan bahwa proses perhitungan faktor kalibrasi 
harus dilakukan pada masing-masing sensor. Pengambilan 
data dilakukan setelah data keluaran sensor dalam 
keadaan tunak, karena pada saat sensor diberi catu 
tegangan, keluaran sensor akan mengalami transien 
menuju ke nilai offset. 
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Gambar 6. Nilai offset akselerometer MMA7361L. 
 
Faktor kalibrasi merupakan faktor pengali terhadap nilai 
ADC keluaran sensor akselerometer untuk mendapatkan 
data percepatan (dalam satuan percepatan gravitasi bumi 
g) dari hasil penginderaan dengan menggunakan sensor 
tersebut. Hasil perhitungan faktor kalibrasi sensor 
akselerometer MMA7361L diperlihatkan pada Tabel 1. 
Terlihat bahwa nilai faktor kalibrasi sensor akselerometer 
dengan tipe yang sama juga berbeda, sehingga 
perhitungan faktor kalibrasi suatu sensor tidak dapat 
digunakan untuk sensor yang lain.  
 
Tabel 1. Nilai faktor kalibrasi MMA7361L 
  
Akselerometer Sumbu Faktor Kalibrasi ( g x 10-4) 
MMA7361L 1,5 g 
x 8,5911 
y 8,5616 
z 8,5837 
MMA7361L 6 g 
x 32,7332 
y 33,7838 
z 32,4675 
 
Nilai faktor kalibrasi yang diperlihatkan pada Tabel 1 
merupakan nilai rata-rata hasil perhitungan faktor 
kalibrasi pada saat diberi percepatan +1 g dan -1 g.  
 
Pengujian penggunaan faktor kalibrasi dilakukan dengan 
memberi percepatan sebesar -1 g dan +1 g pada sensor 
MMA7361L, kemudian diberi percepatan tambahan baik 
positif maupun negatif untuk melihat kemampuan 
pengukuran sensor. Gambar 6 memperlihatkan hasil 
penggujian sensor pada sumbu x dengan menggunakan 
faktor kalibrasi 8,5911 pada MMA7361L 1,5 g dan faktor 
kalibrasi 32,7332 pada MMA7361L 6 g. Hasil pengujian 
sensor MMA7361L pada Gambar 6 memperlihatkan 
bahwa sensor MMA7361 1,5 g mampu mendeteksi 
percepatan positif sampai dengan 1,526 g dan mampu 
mendeteksi percepatan negatif sampai dengan -1,831 g. 
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Hal ini menunjukkan bahwa sensor akselerometer 
MMA7361L 1,5 g dapat digunakan dengan baik dalam 
jangkauan antara -1,5 g sampai dengan 1,5 g. 
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a. Pecepatan di sekitar +1 g 
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b. Pecepatan di sekitar -1 g 
c.  
Gambar 6. Pengujian dengan faktor kalibrasi. 
 
4.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Setiap sensor mempunyai nilai offset dan perhitungan 
faktor kalibrasi yang berbeda-beda, meskipun sensor 
tersebut mempunyai tipe yang sama. 
2. Hasil perhitungan nilai faktor kalibrasi suatu sensor 
akselerometer tidak dapat digunakan untuk sensor 
akselerometer yang lain meskipun tipenya sama. 
3. Nilai faktor kalibrasi akselerometer MMA7361L 1,5 g 
bernilai lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai 
faktor kalibrasi akselerometer MMA7361L 6 g. 
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